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1. Syfte och omfattning

Bedomningskriterier for produktomrade motordrivna rullstolar
Overgripande rutin ”Hjdlpmedel, Hilso- och sjukvérd. Region Géivleborg, Platina ID 09- 63297 &r
styrande.

2. Beskrivning

2.1. Motordrivna rullstolar
12 23 06 Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning(joystick)

2.2. Kriterier:

e Kan forskrivas till patienter som har stora svarigheter att ga och rora sig utom- och
inomhus och dér behovet inte kan tillgodoses med gidnghjdlpmedel, manuell rullstol eller
manuell rullstol med drivaggregat. Vid forskrivarens bedomning av gangformagan bor
aven konsekvenser av patientens energiatgdng och hur det paverkar 6vriga aktiviteter i det
dagliga livet beaktas.

¢ Den eldrivna rullstolen ska patagligt 6ka patientens mojlighet till aktivitet, delaktighet och
sjalvstandighet i1 det dagliga livets aktiviteter i hemmet och ndrmiljon, individuella mal ska
beskrivas.

e Personen ska visa omdome och forméga att framfora hjédlpmedlet pa ett sikert
satt. Eldriven rullstol far inte framforas av den som pa grund av sjukdom, uttréttning,
paverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedévande dmnen eller av andra skél inte
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kan fora fordonet pa ett betryggande sitt. Personen ska inte ha pagaende alkohol- eller
drogmissbruk eller okontrollerbar epilepsi.

e Forskrivare inhdmtar vid behov underlag frin ldkare som styrker lampligheten med tanke
pa medicinskt status, prognos, omdéme och synféormaga.

e Behovet skall vara frekvent, minst 3-4 ggr/v storre delen av aret.

2.3. Kiriterier — tillagg for elrullstol med uppresnings/stafunktion
e Behov av att utféora ADL-aktiviteter ska foreligga, alternativt ett mycket stort medicinskt
behov av att mycket ofta nyttja uppresningsfunktionen.

e Fysioterapeut ska ha bedomt behovet av, och mojligheter till stdende bl.a. utifrdn rorlighet
1 hoft-, knd- och fotleder innan utprovning.

e Stafunktionen ska anvindas dagligen.
e Enklare stihjdlpmedel ska ha dvervégts forst.

2.4. Forskrivar- och kostnadsansvar

Forskrivar- och kostnadsansvar ligger inom regionens priméirvard (dér dven privata aktorer
rdaknas in) om inte annat avtalats. Forskrivar- och kostnadsansvar flyttas alltsa inte 6ver om
patienten tex byter vardniv till kommunal hemsjukvard eller sdrskilt boende.

2.5. Viktig information:

Den eldrivna rullstolen ska ersétta gdngformégan, inte cykel, moped, bil, fardtjanst eller
allménna kommunikationer.

Om det framkommer att patienten inte ldngre uppfyller kriterierna eller att den eldrivna
rullstolen inte nyttjas 1 enlighet med mélen, ska den eldrivna rullstolen tas tillbaka.

Vid nyforskrivning stills produkten initialt pa max 8 km/h (i de fall den har en hogre max
hastighet).

Hastigheten kan sedan justeras programmeringsmaissigt utifran patientens behov och
forskrivarens bedomning.

Forvaring och laddning av den eldrivna rullstolen ska finnas tillgdnglig innan leverans av
elrullstolen. Forvaring och laddning skall ske 1 uppvarmt torrt utrymme och minst +5

grader. Ur forsdkringssynpunkt bor utrymmet vara lasbart.

Byte av eldriven rullstol kan ske om patientens behov har forandrats sd vésentligt att mélet
med hjdlpmedlet inte 1dngre uppfylls. Ny behovsbedomning gors i sé fall.

Page 3 of 5



x Region Instruktion 4(5)

Gavle borg Dokumentnamn: Hjélpmedel - Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning - Instruktion. Halso- och
sjukvard Region Gavleborg

Dokument ID: 09-890042 Giltigt t.o.m.: 2026-10-06

Revisionsnr: 1

Forskrivning av fler kan ske nér behov finns av eldriven rullstol fér bade inom- och
utomhusbruk och detta inte kan tillgodoses med enbart en eldriven rullstol. Detta avser de
situationer da en kombinerad elrullstol inte gar att anvdnda inomhus pa grund av
utrymmesskél eller d4 den kombinerade elrullstolen inte klarar ndrmiljons forutsattningar.

e Nedsmutsning motiverar inte till forskrivning av flera.
e Ny modell eller fargsittning motiverar inte byte.

e Lanerullstol tillhandahélls ej vid de tillfdllen elrullstolen ar pa service/reparation.
Patienten kan behdva en alternativ manuell rullstol vid dessa tillféllen.

e Extra utrustning sasom t.ex. regnskydd och véskor dr egenansvar. Specifik vaska/forvaring
som krivs av medicinska skl (t.ex. for att kunna ta med behéllare for syrgas) ar
forskrivningsbart

e Eldriven rullstol som anvinds enbart pa arbetsplats r arbetsgivarens ansvar.

e Anpassningar pa bil for att kunna ta med den eldrivna rullstolen utfors ej.
Eventuellt bilstdd kan s6kas hos Forsdkringskassan.

2.6. Rad i forskrivningsprocessen

2.6.1. Utprovning

Utprovning gors pd Hjdlpmedel SAM med stdd av hjédlpmedelskonsulent eller i patientens hem
om det ar svirt att bedoma framkomlighet 1 ndrmiljon. Utprovning i hemmiljén kan dven i
vissa fall krdvas pga. patientens hélsa.

Underlag Funktionsbestiillning vuxen/barn bifogas Hjélpmedel SAM infor
utprovning. Dokumentet finns tillgdngligt via bestillningsportalen Websesam.
Vid behov av eldriven rullstol fér inom- och utomhusbruk véljs i1 forsta hand en
kombinationsstol.

Kortraningsprotokoll ska anvéndas och de olika delmomenten ska gas igenom
Forskrivare ansvarar for kortrdning och bedomer om patienten kan framfora den eldrivna
rullstolen pa ett sékert sitt.

Forskrivare ansvarar for att Information till dig om lanar en eldriven rullstol gés igenom och
lamnas.

Laneforbindelse gis igenom och skrivs under av patienten.

Dokumentet lanevillkor gés igenom och ldmnas ut.

2.6.2. Uppfoljning

Uppfoljning sker 1 enlighet med forskrivningsprocessen (2 kap. 3§ HSLF-FS 2021:52)
Uppf6ljning ska ske minst drligen men initialt far behovet av uppfoljning bedémas av
forskrivaren.

Dokumentet Uppfoljning av eldriven rullstol anvinds.
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Hjélpmedel SAM ansvarar for att forebyggande underhall utfors. Om produkten ar fabriksny
vid leverans infaller forsta dtgdrden efter tre ar och sedan vart tredje ar.

2.6.3. Ovrigt

Vid eventuell transport med fardtjdnst rekommenderas att patienten flyttar over till vanligt
bilsdte. Sdkerhetsbélte/positioneringsbélte monterat pa elrullstolen ersétter inte bilbélte vid
fard 1 bil/buss. Ofta krdvs monterat nackstod for godként krocktest.

Om rullstolen kors 1 "normal" génghastighet, ca 5 km/tim skall regler for gangtrafikant foljas.
Om rullstolen kors med hogre hastighet skall trafikregler for cyklist foljas.

3. Kommunikation och implementering

Dokumentet publiceras pa samverkanswebben och ar sokbart i Platina. Extra uppfoljare
ansvarar for att sprida dokumentet i sina respektive verksamheter. HVK kommunicerar ut
dokumentet till privata vardgivare med vardavtal

4. Medverkande och granskare

Dokumentet har utarbetats av Magnus Dahl, samordnare hjdlpmedel i samverkan med
Hjalpmedelsgrupp samt Referensgrupp forskrivare.
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