Y Rggion Bes krivning Diarienr: Ej tillampligt 1(4)
AS Gavleborg

%

Dokument ID: 09-677653 Faststéllandedatum: 2024-08-07
Revisionsnr: 3 Giltigt t.o.m.: 2026-08-07
Upprattare: Magnus B Dahl Faststallare: Martin Andersson

Riktlinje for hjalpmedelsforskrivning.
Drivaggregat for manuella rullstolar,
brukarstyrda. Halso- och sjukvard Region
Gavleborg

Innehall
Syfte 0ch omMFattNiNg.........ouuiiiiii 1
AlIMANT e e e e e e e e e e e aeeeeaees 1
ANSVAr OCRH FOIIEN ... e 1
BeSKIIVNING ... 2
Drivaggregat for manuella rullstolar, brukarstyrda .................ccccvvieeeeeee. 2
1 =T T P 2
Brukarstyrt pahangsaggregat med styre samt brukarstyrt
paskjutsaggregat. Kompletterande information.................ccccooiiiiinneen. 2
Viktig INfOrmation: ... 3
R&d i fOrskrivningSPrOCESSEN .....covvviiieeeeie et 3
110 0 )Y/ 011 o [ ST T OO PUURPPPPPPPPPPPPIN 3
(8]0 ) o] |1 11 o S OSSP 3
(@ o | U SRT 4
Plan fér kommunikation och implementering .............cccccooeeiiiiiiiiiiiinn. 4
Dokumentinformation ...........ccooooiii i 4
REFEIENSET ... ..t e e e e e e e e e e e 4

Syfte och omfattning

Bedomningskriterier for produktomrade Tilldggsutrustning till rullstolar
Overgripande rutin ”Hjilpmedel, Hilso- och sjukvard. Region Givleborg Platina ID 09-
63297 ar styrande.

Allmant

Riktlinjer for egenvard/ansvar ska i forsta hand beaktas.
Hjalpmedelsinsatser ska vara medicinskt och funktionellt motiverade

Ansvar och roller

Véardenhetschefer ansvar for att samtliga forskrivare inom enheten har kinnedom
om riktlinjen och vet var de hittar den.
Forskrivare ansvarar for att tilldmpa riktlinjen.
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Beskrivning

Drivaggregat for manuella rullstolar, brukarstyrda

12 22 12 Manuella rullstolar med motorstod (dér aktiveringen av den elektriska
kraften sker genom att den person som sitter i rullstolen skapar ett drivmoment, en
forflyttning eller en kraft mot drivringen, typ e-move, e-motion)

12 24 09 Drivaggregat brukarstyrt med joystick

12 24 09 Brukarstyrt pdhdngsaggregat med styre

12 24 09 Brukarstyrt paskjutsaggregat

Kriterier:

e Kan forskrivas till patienter med stora svarigheter att forflytta sig sjalv med
manuell rullstol ldngre strickor.

e Den manuella rullstolen med drivaggregat ska pétagligt 6ka patientens
mdjlighet till aktivitet, delaktighet och sjdlvstidndighet i det dagliga livets
aktiviteter 1 hemmet och ndrmiljon, individuella mal ska beskrivas.

e Patienten ska visa omdome och férmaga att framfora hjalpmedlet pa ett sékert
sétt. Manuell rullstol med drivaggregat far inte framforas av den som pa grund
av sjukdom, uttréttning, paverkan av alkohol, andra stimulerande eller
beddvande @mnen eller av andra skl inte kan fora fordonet pa ett betryggande
satt. Personen ska inte ha pdgdaende alkohol- eller drogmissbruk eller
okontrollerbar epilepsi.

e Forskrivare inhdamtar vid behov underlag fran ldkare som styrker lampligheten
med tanke pa medicinskt status, prognos, omdéme och synféorméga.

e Behovet skall vara frekvent, minst 3-4 ggr/v storre delen av éret.

Brukarstyrt pahdangsaggregat med styre samt brukarstyrt
paskjutsaggregat. Kompletterande information

Produkterna viander sig framforallt till vana aktiva rullstolskorare.

En god kognitiv formaga kriavs av brukaren vid anvindning och hantering for att
framfora dem pa ett tryggt och sikert sétt.

Ténk pd att personen ska kunna planera sin korning, kunna bedéma risker i miljo
och anpassa hastighet.
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God balstabilitet kravs for att montera pd/av drivaggregat samt att kunna &ndra
tyngdpunkt utifrdn miljons krav t ex kraftig lutning av underlag.

Tank pa att pdhdngsaggregat med styre ger ett fordndrat sittande med bla 6kat
tryck mot sittbenen dé rullstolen tippas bakaét.

Var uppmaérksam pa att rullstolens konstruktion utsétts for mer pafrestning vid
hogre hastigheter vilket kan medfora ett mer frekvent underhéll.

Viktig information:

Manuella rullstolen med drivaggregat ska ersitta gdngformagan, inte cykel,
moped, bil, fardtjanst eller allmdnna kommunikationer.

Vid nyforskrivning stills produkten pa max 8 km/h (i de fall den har en hogre
max hastighet)

Hastigheten kan sedan justeras programmeringsmaissigt utifran patientens behov
och forskrivarens beddmning.

Forvaring och laddning av drivaggregatet ska finnas tillgénglig innan leverans av
produkten. Forvaring och laddning skall ske i uppvéarmt torrt utrymme
och minst +5 grader. Ur forsikringssynpunkt bor utrymmet vara l4sbart.

Brukarstyrt drivaggregat ér inte att jamstdlla med en elrullstol vad géller
framkomlighet eller stotddmpning i olika viglag sdsom kullersten eller snomodd.
Om patienten bor utanfor planerad stadsmiljo bor elektrisk rullstol viljas i forsta
hand. Drivaggregat monterade pa manuell rullstol kan ocksa innebéra att
stolskombinationen blir bredare 4n om en renodlad elrullstol viljs.

Observera att vissa produkter med batterier av litiumjontyp ar for kraftfulla for att
fa ta med pa flyg, pa grund av explosionsrisken.

Rad i forskrivningsprocessen

Utprovning

Utprovning gors pa Hjdlpmedel SAM med stod av hjdlpmedelskonsulent
eller i patientens hem om det dr svart att bedoma framkomlighet 1 ndrmiljon.

Kortraningsprotokoll ska anvindas och de olika delmomenten ska gis igenom

Léaneforbindelse gas igenom och skrivs under av patienten.
Dokumentet lanevillkor gés igenom och lamnas ut.

Uppfoljning
Uppf6ljning sker 1 enlighet med forskrivningsprocessen (2 kap. 3§ HSLF-FS
2021:52)
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Uppfoljning ska ske minst arligen men initialt far behovet av uppfoljning
bedomas av forskrivaren.
Dokumentet Uppf6ljning av eldriven rullstol kan anvdndas som stdd.

Ovrigt

Om rullstol med drivaggregat kors i1 "normal" gédnghastighet, ca 5 km/tim skall
regler for gangtrafikant f6ljas. Om rullstolen kérs med hogre hastighet skall
trafikregler for cyklist foljas.

Plan for kommunikation och implementering

Information om riktlinjen ges pd Sortimentsrad Hjidlpmedel SAM samt
Hjalpmedelsgrupp for vidare spridning i respektive organisation.
Kvalitetssamordnare inom primérvird och kvalitetssamordnare for vard-
dokumentation ldggs som extra uppfoljare.

Halsovalskontoret kommunicerar ut riktlinjen till privata vdrdgivare med avtal.
Efter faststéllande ldggs dokumentet sokbart pa samverkanswebbens
hjalpmedelssida.

Dokumentinformation

Dokumentet har utarbetats av Magnus Dahl, samordnare hjdlpmedel i samverkan
med Hjilpmedelsgrupp samt Referensgrupp forskrivare.

Referenser

Dokumentnamn Plats

Hjilpmedel. Hélso- och sjukvard, region Givleborg |Platina/Samverkanswebben
Samverkanswebben - Hjdlpmedel Samverkanswebben
Kortraningsprotokoll eldriven rullstol Platina/samverkanswebben
Uppfdljning av eldriven rullstol Platina/samverkanswebben
Léaneforbindelse hjdlpmedel Platina/samverkanswebben
Lanevillkor Platina/samverkanswebben
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